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商標について

本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商

標です。

はじめに

この度は､データリンク社製の汎用I/Oインタ－フェイス[GPIO64F]をお買い上げいただ

きまして､誠にありがとうございます。

[GPIO64F]が持つ性能を十分に発揮させてご使用いただくために､お手数でもこのユーザー

ズマニュアルを最後までお読み下さるようお願いいたします。

ご使用に誤り､設定に不十分なところがありますと､[GPIO64F]の性能を発揮できないばか

りでなく､思わぬトラブルや故障の原因になることがあります。

ご注意

・本書の一部または､全部を無断で複製､複写､転載､改変することは法律で禁じられて

います。

・本書の内容および製品の仕様､意匠等については､改良のために予告なく変更すること

があります。

・本書の内容については､万全を期して作成いたしましたが､万一ご不審な点や誤り､記

載漏れなどお気付きの点がございましたら､ご連絡下さいますようお願い致します。
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LLLLFFFFCCCCRRRR



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LLLLFFFFCCCCRRRR

LLLLFFFFCCCCRRRR

LLLLFFFFCCCCRRRR
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LLLLFFFFCCCCRRRR

LLLLFFFFCCCCRRRR

LLLLFFFFCCCCRRRR

LLLLFFFFCCCCRRRR

LLLLFFFFCCCCRRRR

←t1→ ←t2→

t1≧10mS
t2≧10mS
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GPIO64F

P1
P2
P3
P4

P5
P6
P7
P8

P9
P10
P11
P12

P13
P14
P15
P16

P32

１０＊＊０

１０＊＊１

１０＊＊２

１０＊＊３

ストロ－ブ

ストロ－ブ

デ－タ
デ－タはストロ－ブがＬの間
確定していること

パルス幅≧０．１ミリ秒
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LLLLFFFFCCCCRRRR

LLLLFFFFCCCCRRRR

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ２９

Ｐ３０

Ｐ３１

Ｐ３２

←１位桁のストロ－ブ

←１０位桁のストロ－ブ

←１００位桁のストロ－ブ

←１０００位桁のストロ－ブ

←１　ＢＣＤデ－タ　（Ｈロジック）

←２　ＢＣＤデ－タ

←４　ＢＣＤデ－タ

←８　ＢＣＤデ－タ
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説
明

説
明

説
明

SW3 SW2 SW1

SW1SW2SW3

CON2 GPIB

CON3
[GPIO64F]の裏面

1 入力ロジック 説明

0 アクティブL 入力レベルが0Vの時　　論理1となる

1 アクティブH 入力レベルが5Vの時　　論理2となる

2 出力ロジック 説明

0 アクティブL 出力レベルが0Vの時　　論理1となる

1 アクティブH 出力レベルが5Vの時　　論理2となる
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3 デリミタ 説明

0 CR GPIBのデリミタはCR

1 CRとLF GPIOのデリミタはCR+LF

4 ACK機能 説明

0 なし

1 あり

GPIO64Fが受信した命令が有効であれ
ばACKを、無効であればNAKを返送する
機能を選択する

5 C16機能 説明

0 なし

1 あり

GPIO64Fは連続的に4桁(BCD)を入力し
GPIBへ出力する。入力ポ－トは1から
16。

6 C24機能 説明

0 なし

1 あり

GPIO64Fは連続的に6桁(BCD)を入力し
GPIBへ出力する。入力ポ－トは1から
24。
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7 機能の選択 説明

0 なし

1 あり

GPIO64FはI/Oポ－トを監視し立ち上が
りを検出するとGPIBへSRQを出力す
る。SRQ=1

8 機能の選択 説明

0 なし

1 あり

GPIO64FはI/Oポ－トを監視し立ち上が
りを検出するとGPIBへSRQを出力す
る。SRQ=2

45678 説明

H---L GPIBのアドレスを設定する
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1 OPT1機能 説明

0 なし オプションの指定。

1 あり 標準品はなし。

2 OPT2機能 説明

0 なし オプションの指定。

1 あり 標準品はなし。

3 OPT3機能 説明

0 なし オプションの指定。

1 あり 標準品はなし。
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ビット 設定 ポ－ト入出力の指定

0 ポ－ト01から08を出力ポ－トに指定　　

1 01から08を入力ポ－トに指定　　
0 ポ－ト09から16を出力ポ－トに指定　　

1 09から16を入力ポ－トに指定　　
0 ポ－ト17から24を出力ポ－トに指定　　

1 17から24を入力ポ－トに指定　　
0 ポ－ト25から32を出力ポ－トに指定　　

1 25から32を入力ポ－トに指定　　
0 ポ－ト33から40を出力ポ－トに指定　　

1 33から40を入力ポ－トに指定　　
0 ポ－ト41から48を出力ポ－トに指定　　

1 41から48を入力ポ－トに指定　　
0 ポ－ト49から56を出力ポ－トに指定　　

1 49から56を入力ポ－トに指定　　
0 ポ－ト57から64を出力ポ－トに指定　　

1 57から64を入力ポ－トに指定　　

1

2

3

4

5

6

7

8
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1 P 01 19 P 17
2 P 02 20 P 18
3 P 03 21 P 19
4 P 04 22 P 20
5 P 05 23 P 21
6 P 06 24 P 22
7 P 07 25 P 23
8 P 08 26 P 24
9 P 09 27 P 25
10 P 10 28 P 26
11 P 11 29 P 27
12 P 12 30 P 28
13 P 13 31 P 29
14 P 14 32 P 30
15 P 15 33 P 31
16 P 16 34 P 32
17 35
18 36

ピン番号 チャンネル番号 ピン番号 チャンネル番号

GND
GND

+5V
+6V
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1 P 33 19 P 49
2 P 34 20 P 50
3 P 35 21 P 51
4 P 36 22 P 52
5 P 37 23 P 53
6 P 38 24 P 54
7 P 39 25 P 55
8 P 40 26 P 56
9 P 41 27 P 57
10 P 42 28 P 58
11 P 43 29 P 59
12 P 44 30 P 60
13 P 45 31 P 61
14 P 46 32 P 62
15 P 47 33 P 63
16 P 48 34 P 64
17 35
18 36

ピン番号 チャンネル番号 ピン番号 チャンネル番号

GND
GND

+5V
+6V
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[GPIO64F]問い合わせFAX シート　
データリンク㈱ユーザサポート課行き
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製造・発売元　データリンク株式会社

〒359-1118　埼玉県所沢市けやき台2-32-5

TEL042-924-3841㈹　FAX042-924-3791

１　当社製品は、当社規定の社内評価を経て出荷されておりますが、保証期間内に万一故
障した場合、無償にて修理させていただきます。お買い求めいただいた製品は、受領後
直ちに梱包を開け、検収をお願い致します。
データリンク製品の保証期間は、当社発送日より１カ年です。
保証期間は､製品貼付のシリアルナンバーで管理しています。
保証書はございません。
なお、本製品のハードウエア部分の修理に限らせていただきます。

２　本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害について、当社はその
責任を負わないものとします。

３　次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
（１）お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等で生じた故障および損傷。
（２）ご使用上の誤り、あるいは改造、修理による故障および損傷。
（３）火災、地震、落雷等の災害、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障およ
　　び損傷。
（４）当社製品に接続する当社以外の機器に起因する故障および損傷。

４　次のような場合、有償でも修理出来ない時があります。ＰＣＢ基板全損、ＩＣ全損等、
故障状態により修理価格が新品価格を上回る場合。

５　製品故障の場合、出張修理は致しておりません。当社あるいは販売店への持ち込み修
理となります。

６　上記保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

保証規定

ユーザサポートのご案内ユーザサポートのご案内ユーザサポートのご案内ユーザサポートのご案内ユーザサポートのご案内
ご購入いただきましたGPIO64FGPIO64FGPIO64FGPIO64FGPIO64Fに関するご質問・ご相談は、弊社ユーザ
サポート課までお問い合わせ下さい。
データリンク株式会社　ユーザサポート課
TEL042-924-3841㈹　FAX042-924-3791
受付時間　月曜～金曜（祝祭日は除く）
AM9:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00
E-mail:support@data-link.co.jp


